Лабораторні реактиви для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, 7 лотів.
1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33696200-7 Реактиви для аналізів крові - Реактиви для проведення біохімічних досліджень крові - 45 найменувань:

найменування 1 - Альбумін СР, або еквівалент (59071 Альбумін ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

-
Сукцинатний буфер - 87 ммоль/Л

-
Бромкрезоловий зелений - 0,2 ммоль/Л

3.
Об’єм реагенту - 99 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 2 - АЛТ СР (Аланінамінотрансфераза), або еквівалент (52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 52 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

-
R1: L-аланін - 700 ммоль/Л

-
Азид натрію < 1 г/Л

-
R2: 2-оксоглутарат - 65 ммоль/Л

-
Азид натрію < 1 г/Л

3.
Об’єм реагенту: R1 -  56 мл., R2 - 14 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 3 - АСТ СР (Аспартатамінотрансфераза), або еквівалент (52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 52 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

-
R1: L-аспартат - 320 ммоль/л

-
Азид натрію < 1 г/Л

-
R2: 2-оксоглутарат - 85 ммоль/Л

-
Азид натрію < 1 г/Л

3.
Об’єм реагенту: R1 -  56 мл., R2 - 14 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 4 - Білірубін, Загальний СР, або еквівалент (53229 Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 96 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

-
R1: Фосфатний буфер - 50 ммоль/Л

-
R2: HCl - 130 ммоль/Л

3.
Об’єм реагенту: R1 -  29,5 мл., R2 - 9,8 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 5 - Білірубін, Прямий СР, або еквівалент (53233 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 125 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

-
R1: Сульфамінова кислота - 100 ммоль/Л

-
R2: HCl - 900 ммоль/Л

3.
Об’єм реагенту: R1 –  24 мл., R2 – 7 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 6 - Креатинін 120 CP, або еквівалент  (53251 Креатинін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 202 шт.

  Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

              - R1: Гідроксид натрію - 0,25 ммоль/л

              - R2: Пікринова кислота - 20,5 ммоль/л

3.
Об’єм реагенту: R1 - 27,5 мл., R2 - 8 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 7 - Загальний білок 100 CP, або еквівалент (61900 Загальний білок ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз) - 125 шт.  

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

-
Натрію хлорид тартрат - 30 ммоль/Л

-
Натрію гідроксид - 200 ммоль/Л

3.
Об’єм реагенту - 29,5 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 8 - Сечовина CP, або еквівалент (53587 Сечовина (Urea) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 116 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

-
R1: 2-оксоглутарат - 9 ммоль/Л

-
Азид натрію < 1 г/Л

-
R2: НАДH - 1,3 ммоль/Л

-
Азид натрію < 1 г/Л

3.
Об’єм реагенту: R1 -  60 мл., R2 - 15 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 9 - Кальцій АС СР, або еквівалент (45789 Кальцій (Ca2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 48 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

-
Арсеназо III - 200 мкмоль/Л

3.
Об’єм реагенту - 90 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 10 - Фосфор CP, або еквівалент (59123 Неорганічний фосфат (PO43-) ІВД, набір, спектрофотометричний аналіз ) - 125 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

-
Молібдат аммонію - 650 мкмоль/Л

3.
Об’єм реагенту - 29,5 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 11 - Залізо СР, або еквівалент (54758 Залізо IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 48 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

5.
R1: Тіосечовина - 120 ммоль/Л

6.
R2: Тіосечовина - 120 ммоль/Л

3.
Об’єм реагенту: R1 - 60 мл., R2 - 20 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 12 - Феритин 2 СР, або еквівалент (53718 Феритин IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз) - 125 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

7.
R1: Гліциновий буфер

8.
R2: Суспензія латексу

3.
Об’єм реагенту: R1 -  14 мл., R2 - 10 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 13 - Трансферин СР, або еквівалент (59041 Трансферрин ІВД, набір, Нефелометричний / турбидиметричним аналіз) - 125 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

9.
R1: NaCl - 180 ммоль/Л

10.
R2: NaCl - 300 ммоль/Л

3.
Об’єм реагенту: R1 -  28 мл., R2 - 6 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 14 - Глюкоза PAP CP, або еквівалент (53301 Глюкоза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 48 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

11.
Фенол - 10 ммоль/Л

12.
4-аміноантипірин - 0,3 ммоль/Л

3.
Об’єм реагенту - 90 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 15 - Холестерин CP, або еквівалент (53359 Загальний холестерин IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 43 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

13.
Фенол - 5 ммоль/Л

14.
4-аміноантипірин - 0,3 ммоль/Л

3.
Об’єм реагенту - 90 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 16 - HDL Прямий СР (Холестерин ЛВЩ), або еквівалент (53391 Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

15.
R1: Оксидаза аскорбінової кислоти < 3000 о/л

16.
R2: 4-аміноантипірин < 1 ммоль/Л

3.
Об’єм реагенту: R1 -  62 мл., R2 - 21 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 17 - LDL Прямий СР (Холестерин ЛНЩ), або еквівалент (53395 Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

17.
R1: Оксидаза аскорбінової кислоти < 3000 о/л

18.
4-аміноантипірин < 0,1%

19.
R2: Детергент 2 < 1,0%

3.
Об’єм реагенту: R1 -  28 мл., R2 - 10 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 18 - Тригліцериди СР, або еквівалент (53460 Тригліцериди IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

20.
Азид натрія - 7,99 ммоль/Л

21.
Магнієва сіль - 14,8 ммоль/Л

22.
4-аміноантипірин - 0,31 ммоль/Л

3.
Об’єм реагенту - 90 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 19 - Ревматоїдний фактор CP, або еквівалент (55111 Ревматоїдний фактор IVD, набір, нефелометричний / турбидиметричним аналіз) - 80 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

23.
R1: буферний розчин

24.
R2: Суспензія латексу

3.
Об’єм реагенту: R1 -  22 мл., R2 - 9 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 20 - ЦРП СР (С-реактивний білок), або еквівалент (53705 C-реактивний білок (СРБ) IVD, набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз) - 80 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

25.
R1: буферний розчин гліцину

26.
R2: Суспензія латексу

3.
Об’єм реагенту: R1 -  25 мл., R2 - 23,5 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 21 - АСО 2 СР (Антистрептолізин), або еквівалент (59055 Бета-гемолітичний стрептокок А антитіла до стрептолізин O ІВД, набір, Нефелометричний / турбидиметричним аналіз) - 80 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

27.
R1: Гліциновий буфер

28.
R2: Суспензія латексу

3.
Об’єм реагенту: R1 -  22,5 мл., R2 - 8,5 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 22 - Сечова кислота CP, або еквівалент (53583 Сечова кислота IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 60 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

29.
R1: Аскорбатоксидаза ≥ 1100 о/л

30.
Азид натрія < 0,1%

31.
R2: 4-аміноантипірин - 1,8 ммоль/Л

32.
Азид натрія < 0,1%

3.
Об’єм реагенту: R1 -  60 мл., R2 - 15 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 23 - АЛП СР (Лужна фосфатаза), або еквівалент (52930 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз) - 52 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

33.
R1: Сульфат магния - 2,0 ммоль/Л

34.
Азид натрія < 1 г/Л

35.
R2: п-нитрофенилфосфат - 80 ммоль/Л

36.
Азид натрія < 1 г/Л

3.
Об’єм реагенту: R1 -  26 мл., R2 - 6,5 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 24 - Магній RTU, або еквівалент (46795 Магній (Mg2 +) IVD, набір, спектрофотометричний аналіз) - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

37.
Ксилиділ синій - 110 мкмоль/Л

3.
Об’єм реагенту - 2х25 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 25 - Мікро АЛЬБУМІН 2 СР, або еквівалент  (53596 Альбумін IVD, набір, нефелометричний / турбідиметричний аналіз) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити:

38.
R1: Натрію хлорид - 50 ммоль/Л

39.
R2: Натрію хлорид - 165 ммоль/Л

3.
Об’єм реагенту: R1 -  29 мл., R2 - 6 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 26 - МультіКалібратор, або еквівалент (47868 Множинні аналіти клінічної хімії IVD, калібратор) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Ліофілізований калібратор на основі сироватки крові людини

2.
Об’єм реагенту - 10х3 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 27 - Калібратор HDL (Холестерин ЛВЩ), або еквівалент  (44696 Калібратор для визначення холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ), IVD) - 6 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Ліофілізований калібратор на основі сироватки крові людини

2.
Об’єм реагенту - 2х1 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 28 - Калібратор LDL (Холестерин ЛНЩ), або еквівалент  (41728 Холестерин IVD низького тиску ліпопротеїнів (ЛПНЩ), калібратор) - 6 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Ліофілізований калібратор на основі сироватки крові людини

2.
Об’єм реагенту - 2х1 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 29 - Калібратор АСО 2 (Антистрептолізин), або еквівалент (51744 Бета-гемолітичний стрептокок групи А антитіла до стрептолізин O IVD, калібратор) - 12 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Об’єм реагенту - 5х1 мл.

2.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 30 - Калібратор ЦРП (С-реактивний білок), або еквівалент  (41838 С-реактивний білок (CRP) IVD, калібратор) - 12 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Об’єм реагенту - 5х1 мл.

2.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 31 - Калібратор RF (Ревматоїдний фактор), або еквівалент  (42230 Ревматоїдний фактор, калібратор, IVD) - 12 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Об’єм реагенту - 5х1 мл.

2.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 32 - Калібратор Феритин, або еквівалент (41927 Феритин IVD, калібратор) - 12 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Об’єм реагенту - 4х1 мл.

2.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 33 - Калібратор SP, або еквівалент (54977 Імуноглобулін A антитіла (анти-IgA) IVD, калібратор) - 12 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Об’єм реагенту - 5х1 мл.

2.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 34 - Сегменти кювет з штативом Р400, або еквівалент (61032 Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання) - 2 400 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Адаптовані для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 35 - МультіКонтроль N ABX Pentra, або еквівалент (53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Ліофілізований контроль на основі сироватки крові людини

2.
Об’єм реагенту - 10х5 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 36 - МультіКонтроль P ABX Pentra, або еквівалент (53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Ліофілізований контроль на основі сироватки крові людини

2.
Об’єм реагенту - 10х5 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 37 - Yumizen C Urine Level 1 Control, або еквівалент (30219 Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Рідкий контроль на основі плазми крові людини

2.
Об’єм реагенту - 3х1 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 38 - Yumizen C Urine Level 2 Control, або еквівалент (30219 Множинні аналіти сечі IVD, контрольний матеріал) - 8 наборів..

Спеціальні вимоги:

1.
Рідкий контроль на основі плазми крові людини

2.
Об’єм реагенту - 3х1 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 39 - Контроль Імуно І L/H, або еквівалент (53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Ліофілізований контроль, отриманий з об'єднаних зразків сироватки крові людини

2.
Об’єм реагенту - L(низький рівень) 1х3 мл., Н (високий рівень) 1х3 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 40 - Контроль Імуно ІІ L/H, або еквівалент (53594 Множинні білки клінічної хімії IVD, контрольний матеріал) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Ліофілізований контроль, отриманий з об'єднаних зразків сироватки крові людини

2.
Об’єм реагенту - L (низький рівень) 1х3 мл., Н (високий рівень) 1х3 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 41 - Калібратор Білок, або еквівалент (41430 Іммуноглобулін IVD каппа / лямбда, калібратор) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Рідкий калібратор на основі 30 зразків сироватки крові людини

2.
Об’єм реагенту - 4х1 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 42 - Депротеінізатор CP, або еквівалент (59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу має входити: гідроксид натрію < 0,5%.

3.
Об’єм реагенту - 29 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 43 - Пресітест Розчин, або еквівалент (58048 Розчин для калібрування / перевірки оптичного інструменту ІВД) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Розчин готовий до використання.

2.
Об’єм реагенту - 15 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 44 - Ділюент Зразків СР, або еквівалент (58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Розчин готовий до використання pH - 7,1-7,3.

2.
Об’єм реагенту - 99 мл.

3.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

найменування 45 - Клін-Чем 99 CP, або еквівалент (59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем) - 16 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Розчин готовий до використання.

2.
Натрію гідроксид < 2%

3.
Об’єм реагенту - 4х99 мл.

4.
Адаптований для роботи на біохімічному аналізаторі Pentra C400.

лот 2 -  33696200-7 Реактиви для аналізів крові - Реактиви для проведення дослідження системи гемостазу - 17 найменувань:

найменування 1 - АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID, або еквівалент (55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 18 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 12х2 мл.

2.
Рідкий, готовий до використання реагент, що містить фосфоліпіди мозку кролика, який використовується для визначення активованого часткового тромбопластинового часу (AЧТЧ).

3.
Чутливий до зниження рівня факторів по внутрішньому шляху системи згортання крові (фактор I, II, V, VIII, IX, X, XI та XII). 

4.
Кількість реагенту на 1 дослідження: не більше як 50 мкл. 

5.
Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 14 днів за температури 2-8°С. 

6.
Доступні межі інтерференцій: гемоглобін ≤ 3,4 г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 240 мкмоль/л.

найменування 2 - Тромбіновий час Dia -TT, або еквівалент (55987 Тромбіновий час IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 24 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 12х3 мл

2.
Ліофілізований реагент, який використовується для визначення тромбінового часу (ТЧ).

3.
Кількість розчиненого реагенту на 1 дослідження: не більше як 100 мкл.

4.
Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 15 днів за температури 2-8°С.

5.
 Доступні межі інтерференцій: гемоглобін ≤ 3,4 г/л; тригліцериди ≤ 4 ммоль/л; білірубін ≤ 240 мкмоль/л.

найменування 3 - Фібриноген Dia-FIB, або еквівалент (55997 Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 18 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 12х2 мл

2.
Реагент, який використовується для кількісного визначення рівнів фібриногену у плазмі. 

3.
Кількість розчиненого реагенту на 1 дослідження: не більш як 50 мкл.

4.
Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 7 днів за температури 2-8°С. 

5.
Доступні межі інтерференцій: гепарин ≤ 2,0 МО/мл, гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤ 10 ммоль/л, білірубін ≤ 340 мкмоль/л.

найменування 4 - Д-димер Dia-D-Dimer, або еквівалент (47349 D-димер IVD, реагент) - 40 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: буфер: 3х6,5 мл; латексні частинки: 3х2,5 мл.

2.
Призначений для кількісного визначення Д-димеру у плазмі на фотометричних системах.

3.
Діапазон вимірювання: не гірше як 0,22-5,0 мкг ФЕОд/мл без розчинення зразка. 

4.
Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 14 днів за температури 2-8°С. 

5.
Хук-ефект високої дози повинен бути відсутній при концентраціях до 25 мкг ФЕО/мл.

найменування 5 - Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ, або еквівалент (55996 Численні фактори згортання IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 10 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 2 х 10 х 1 мл.

2.
Дворівневі контрольні плазми, що призначені для контролю таких коагуляційних тестів: протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час, фібриноген, тромбіновий час, антитромбін III.

найменування 6 - Контрольна плазма для Д-димеру Dia-CONT Ddi I_II, або еквівалент  (47347 D-димер IVD, контрольний матеріал) - 10 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 2 x 5 х 1 мл.

2.
Контрольні плазми для тесту на визначення Д-Димеру.

найменування 7 - Розчин імідазолу Dia-IMIDAZOL, або еквівалент  (55997 Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 10 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 12х15 мл.

2.
Буфер, призначений для розведення контролю, калібратора та зразків людини при проведенні лабораторних досліджень, скринінгових тестів на визначення протромбінового часу, фібриногену чи спеціального тесту на Д-димер, факторів.

найменування 8 - Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2,  або еквівалент  (30593 Кальцію хлорид. Реагент для аналізу утворення згустку IVD) - 18 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 12х4 мл.

2.
0,025М буферний розчин кальцію хлориду із консервантом.

3.
Готовий до використання.

найменування 9 - Реагент для промивання Dia-SORB, або еквівалент (63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД) - 20 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 12х15 мл.

2.
Призначений для щоденного обслуговування та очищення автоматичних аналізаторів для діагностичних вимірювань.

3.
Гіпохлоритний реагент для промивання, що очищає від клітин, а також білків та тригліцеридів шляхом окисного перетравлення та солюбілізації миючого засобу. 

4.
Склад: гіпохлорит натрію ≤5,0%, гідроксид калію ≤1,0% та детергент ≤1,0%.

найменування 10 - Реагент для промивання Coag Cleaner, або еквівалент (63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД) - 77 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 1х4,5 л.

2.
Розчин призначений для щоденного обслуговування аналізаторів гемостазу та містить ПАР у кількості не більше 1%.

найменування 11 - Реагент для промивання Diaclean-SYS, або еквівалент (63377 Засіб очищення приладу/аналізатора ІВД) - 5 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 1х100 мл.

2.
Гіпохлоритний промивний розчин для очищення відкладення клітин, білків та тригліцеридів шляхом кислотного розкладання. 

3.
Вміст: гіпохлорит натрію ≤16,0%.

найменування 12 - Кювети Coag D, або еквівалент (61032 Кювету для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання) - 48 пак.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 1000 шт. в упаковці.

найменування 13 - Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R, або еквівалент (30591 Набір реагентів для вимірювання протромбінового часу (ПЧ) IVD) - 24 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 10 х 5 мл.

2.
Реагент рекомбінантного тромбопластину людини, який виробляється за допомогою генетично модифікованого штаму Escherichia Coli, що використовується для визначення протромбінового часу. 

3.
Відкриті флакони повинні бути стабільні протягом не менш як 10 днів за температури 2-8°С. 

4.
Доступні межі інтерференцій: гепарин ≤ 1,25 О/мл, гемоглобін ≤ 6,8 г/л, тригліцериди ≤  9 ммоль/л, білірубін ≤ 270 мкмоль/л.

найменування 14 - Протеїн С (хромогенний) Dia-PROTEIN C, або еквівалент (47388 Білок С IVD, набір, хромогенний метод) - 7 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 4 x 2 мл.

2.
Реагент, що призначений для кількісного визначення білка С у плазмі людини за допомогою методу хромогенного аналізу. 

3.
Вивільнення pNA вимірюється при 405 нм і пропорційне рівню протеїну С.

найменування 15 - Контрольна плазма, нормальні значення Dia-CONT Spec N, або еквівалент (55996 Численні фактори згортання IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 7 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 5 х 1 мл.

2.
Контрольний матеріал для факторів II, V, VII, VIII, IX, X1, XI, XII, хромогенних аналізів, плазміногену, а також протеїнів С та S.

найменування 16 - Контрольна плазма, патологічні значення Dia-CONT Spec P, або еквівалент (55997 Фібриноген (фактор I) IVD, набір, аналіз утворення згустку) - 7 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 5 х 1 мл.

2.
Контрольний матеріал для факторів II, V, VII, VIII, IX, X1, XI, XII, хромогенних аналізів, плазміногену, а також протеїнів С та S.

найменування 17 - Калібраційна плазма Dia-Cal Spec, або еквівалент (55995 Численні фактори згортання IVD, калібратор) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Фасування: 5 х 1 мл.

2.
Hеференсна плазма при аналізі факторів II, V, VII, VIII, IX, X1, XI, XII, , хромогенних аналізів, плазміногену, а також протеїнів С та S.

лот 3 - 33696500-0 Лабораторні реактиви - Реактиви для проведення бактеріологічних досліджень біологічних матеріалів - 20 найменувань:

найменування 1 - Панелі брейкпойнт (комбіновані панелі для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грампозитивних мікроорганізмів), тип 33, або еквівалент (50419 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штам IVD, набір) - 206 пачок.

Спеціальні вимоги:

Призначені для визначення чутливості і/або для ідентифікації на рівні видів швидкозростаючих аеробних і факультативних грампозитивних коків, деяких вибагливих аеробних грампозитивних коків.

найменування 2 - Панелі комбіновані для  ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грамнегативних мікроорганізмів, тип 83, або еквівалент (50417 Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD, набір) - 201 пачка.

Спеціальні вимоги:

Призначені для визначення чутливості аеробних і факультативно анаеробних грамнегативних бактерій до антибактеріальних препаратів і (або) їх ідентифікації до рівня виду.

найменування 3 - Панелі МікроСкан для визначення чутливості до антибіотиків грампозитивних мікроорганізмів, тип 33, або еквівалент (50419 Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штам IVD, набір) - 8 пачок.

Спеціальні вимоги:

Для використання з комбінованими панелями з сухими середовищами для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грампозитивних мікроорганізмів, комбінованими брейкпойнт панелями з сухими середовищами для аналізу грампозитивних мікроорганізмів і панелями типу 2 або 3 з сухими середовищами для ідентифікації грампозитивних мікроорганізмів MicroScan.

найменування 4 - Панелі МікроСкан для визначення чутливості до антибіотиків грамнегативних мікроорганізмів, тип 44, або еквівалент (50417 Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD, набір) - 8 пачок.

Спеціальні вимоги:

Планшети призначені для визначення чутливості аеробних і факультативно анаеробних грамнегативних бактерій до антибактеріальних препаратів і (або) їх ідентифікації до рівня виду.  

Тести з визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів представляють собою спрощену версію тесту з визначення чутливості бактерій до антибактеріальних препаратів методом розведення в збезводненому бульйоні.

найменування 5 - Комбіновані панелі МікроСкан для ідентифікації та визначення чутливості до антибіотиків грамнегативних мікроорганізмів, тип 56, або еквівалент (50417 Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD, набір) - 8 пачок.

Спеціальні вимоги:

Для використання з планшетами MicroScan МПК/комбінованими і комбінованими для граничних концентрацій з сухими середовищами для грамнегативних мікроорганізмів Чутливість визначають шляхом порівняння МПК для одного мікроорганізму з досягаємим рівнем антибактеріального препарату в крові або сечі.

найменування 6 - Комплект для перенесення інокуляту, або еквівалент (61712 Інокуляція мікробіологічного зразка / пристрій для штрихування ІВД) - 40 компл.

Спеціальні вимоги:

1.
Призначений для регідратації і інокуляції планшетів 

2.
Об’єм фасування: 240 штук в упаковці.

найменування 7 - Пептидаза, 250 мл, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 14 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка PYR - 2 краплі). 

2.
Об’єм фасування: 250 мл

найменування 8 - Альфа Нафтол, 1,5 г, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 90 шт.

Спеціальні вимоги:

Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP - 1 крапля).

найменування 9 - Хлорид заліза, 10%, 250 мл, або еквівалент (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 11 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка TDA - 1 крапля). 

2.
Об’єм фасування: 250 мл.

найменування 10 - Реагент Ковача, 250 мл, або еквівалент (43720 Реагент Індолу/Ковача для мікробіологічного тесту, IVD) - 11 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка IND - 3 краплі). 

2.
Об’єм фасування: 250 мл.

найменування 11 - Диметил-альфанафтіламін, 0,5%, 250 мл, або еквівалент (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 11 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка NIT - 1 крапля). 

2.
Об’єм фасування: 250 мл.

найменування 12 - Гідроксид калію, 40%, 250 мл, або еквівалент (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 11 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка VP - 1 крапля). 

2.
Об’єм фасування: 250 мл.

найменування 13 - Сульфанілова кислота, 0,8%, 250 мл, або еквівалент (43554 Реагент для ідентифікації ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 11  шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Використовується в процесі зчитування даних для ідентифікації субстратів додаванням у планшет (лунка NIT - 1 крапля). 

2.
Об’єм фасування: 250 мл.

найменування 14 - Мінеральне масло, 250 мл, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) -11 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується для нашарування масла для проведення біохімічної реакції. (лунки ARG і URE по 3 краплі). 

2. Об’єм фасування: 250 мл.

найменування 15 - Система для інокуляції PROMPT, або еквівалент (15155 Інокуляційна петля IVD) - 145 пачок.

Спеціальні вимоги:

1.
Використовується для інокуляції бактерій. 

2.
Об’єм фасування: 60 шт в упак.

найменування 16 -  Вода для посіву, 3 мл, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Використовується для підготовки інокулята методом первинної інокуляції. 

2.
Об’єм фасування: 3 мл.

найменування 17 - Вода для посіву з плюроніком, 25 мл, або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 3 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Використовується для підготовки інокулята методом первинної інокуляції. 

2.
Об’єм фасування: 25 мл.

найменування 18 - Панелі для визначення чутливості до антибіотіків стрептококів, тип 6, або еквівалент (59193 Стрептоміцин диски для тестування на чутливість ІВД) - 3 пачки.

Спеціальні вимоги:

1.
Призначені для визначення чутливості до антибіотіків стрептококів.

найменування 19 - Розчин хлориду натрію для інокуляції, 3 мл (Inoculum Saline, 3 ml), або еквівалент (43736 Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1. Використовується в процесі зчитування даних при повторному проведенні тесту. 

2.
Об’єм фасування: 3 мл.

найменування 20 - Бульйон Мюллера-Хінтон з 3% лізованої кінської крові, 25 мл, або еквівалент (58641 Бульйон Мюллера-Хинтона для дослідження антимікробної чутливості живильне середовище ІВД) - 6 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Використовується для регідрації планшетів.  

2.
Об’єм фасування: 25 мл.

лот 4 -  33696200-7 Реактиви для аналізів крові - Реактиви для проведення загального аналізу крові - 13 найменувань:

найменування 1 - AВХ DIFFTROL (2N), розчин для контролю, або еквівалент  (55866 Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
2 флакони нормального рівня в наборі.

2.
Обов’язкова наявність таких параметрів нейтрофіли, базофіли, еозинофіли, 

3.
Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії YUMIZEN

найменування 2 - АВХ DILUENT 20L, ізотонічний розчин, або еквівалент (58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) - 88 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

40.
органічний буфер менше 1000 мл; 

41.
консервант менше 20 мл.; 

42.
поверхнево активні речовини менше 20 мл.

3.
Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії YUMIZEN та серії Pentra.

найменування 3 - WHITEDIFF 1L, лізуючий розчин, або еквівалент (61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД) - 16 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

43.
лізуюча речовина менше 50 мл, 

44.
поверхнево активні речовини менше 50 мл, 

45.
консервант менше 10 мл. 

3.
Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії YUMIZEN.

найменування 4 - АВХ CLEANER 1L, ферментативний розчин, або еквівалент (59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем) - 84 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

46.
органічний буфер менше 50 мл; протеолітичний ензим менше 10 мл; 

47.
консервант менше 10 мл., 

3. Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії YUMIZEN та серії ABX Micros

найменування 5 - АВХ MINOCLAIR 0.5L, розчин для промивки, або еквівалент (59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем) - 4 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

- агент хімічної очистки менше 25 мл; 

- стабілізатор менше 5 мл, 

3. Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії YUMIZEN серії ABX Micros.

найменування 6 - ABX MINOTROL 16 (2N), розчин для контролю, або еквівалент (55866 Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал) - 20 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
2 флакони нормального рівня в наборі.

2.
Обов’язкова наявність таких параметрів: 

48.
лімфоцити, 

49.
гранулоцити, 

50.
моноцити.            

3.
Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros

найменування 7 - АВХ MINIDIL LMG 20L, ізотонічний розчин, або еквівалент (58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) - 29 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

51.
органічний буфер менше 1000 мл; 

52.
консервант менше 20 мл., 

3.
Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros.

найменування 8 - АВХ MINILYSE LMG 1L, лізуючий розчин, або еквівалент (61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

53.
лізуюча речовина менше 1 мл; 

54.
детергент менше 50 мл, 

3.
Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії ABX Micros.

найменування 9 - ABX BASOLYSE II 1L, лізуючий розчин, або еквівалент (61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД) - 83 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

55.
органічний буфер менше 50 мл; 

56.
детергент менше 10 мл.; 

57.
консервант менше 1 мл., 

3.
Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного та серії Pentra.

найменування 10 - ABX EOSINOFIX 1L, лізуючий розчин, або еквівалент (61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД) - 40 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

58.
органічний буфер менше 50 мл; 

59.
детергент менше 10 мл.; 

60.
консервант менше 1 мл., 

3.
Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного та серії Pentra.

найменування 11 - ABX LYSEBIO 0.4 L, лізуючий розчин, або еквівалент (61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД) - 48 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

61.
органічний буфер менше 20 мл; 

62.
детергент менше 10 мл., 

3.
Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного та серії Pentra.

найменування 12 - ABX FLUOCYTE 0.5L, розчин для підрахунків та диференціації, або еквівалент (61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД) - 62 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Реагент готовий до використання.

2.
До складу реагенту повинні входити наступні інгредієнти: 

63.
органічний буфер менше 25 мл; 

64.
спирт менше 15 мл.; 

65.
консервант менше 0,5 мл, 

3.
Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного та серії Pentra.

найменування 13 - AВХ Minotrol Retic 2 розчин для контролю, або еквівалент (55866 Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
2 флакони нормального рівня в наборі.

2.
Обов’язкова наявність таких параметрів ретикулоцити, 

3.
Адаптовані для аналізатора автоматичного гематологічного серії Pentra

лот 5 - 33696200-7 Реактиви для аналізів крові - Тестовий набір Quo-Lab A1C для визначення глікозильованого гемоглобіну, або еквівалент (30168 Набір реагентів для вимірювання глікозированого гемоглобіну) - 48 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір складається із тестових картриджів Quo-Lab A1C, призначених для лабораторного (invitro) кількісного визначення рівня глікогемоглобіну (HbA1c) в цільній крові, яку було отримано з пальця або було взято з вени та зібрано в пробірки з ЕДТА. 

2.
Склад набору - 50 тестів.

лот 6 - 33696500-0 Лабораторні реактиви - Реактиви для проведення аналізу електролітів - 9 найменувань:

найменування 1 - Na+ електрод EasyLyte, або еквівалент (59249 Натрієвий електрод, ІВД) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Проточний електрод зі скляною трубкою, для визначення концентраціх іонів Na+ в пробі (сироватка, кров, плазма, моча). 

2.
Лише для використання в аналізаторах серії EasyLyte.

найменування 2 - K+ електрод EasyLyte, або еквівалент (59248 Калійний електрод ІВД) - 1 шт. 

Спеціальні вимоги:

1.
Електрод з пластмасовою проточною трубкою, для визначення концентраціх іонів K+ в пробі (сироватка, кров, плазма, моча). 

2.
Лише для використання в аналізаторах серії EasyLyte.

найменування 3 - Ca++ електрод  EasyLyte, або еквівалент (59239 Кальцієвий (Ca2+) електрод ІВД) - 1 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Електрод з пластмасовою проточною трубкою, для визначення концентраціх іонів Са++ в пробі. 

2.
Лише для використання в аналізаторах серії EasyLyte.

найменування 4 - Запасний референсний електрод EasyLyte, або еквівалент (59241 Референтний електрод ІВД) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Запасний референсний електрод, використовуються  лише в аналізаторах серії EasyLyte.

найменування 5 - pH електрод EasyLyte, або еквівалент (59242 Водневий іон (H +) / pH ІВД, набір, іон-селективні електроди) - 1 шт..

Спеціальні вимоги:

1.
Проточний електрод зі скляною трубкою, для визначення рівня рН в пробі. 

2.
Лише для використання в аналізаторах серії EasyLyte.

найменування 6 -  Набір трубок EasyLyte Calcium, або еквівалент (61789 Трубка для перенесення розчину для лабораторного змішувача з охолодженням) - 2 компл.

Спеціальні вимоги:

1.
Haбip трубок EasyLyte Calсium  (1 довга трубка для зразка, 1 коротка трубка для зразка, 1 трубка  для помпи). 

2.
Лише для використання в аналізаторах електролітів серії EasyLyte Натрій/Калій/Кальцій/рН.

найменування 7 -  Блок розчинів для EasyLyte Calcium 800 ml, або еквівалент (52866 Множинні електроліти IVD, набір, йон-селективні електроди) - 20 шт.

Спеціальні вимоги:

1.
Блок розчинів (800 мл), який складається з реагентів, що вимірюють концентрацію Nа+, K+, Ca++ в пробі (стандартний розчин А, стандартний розчин В). 

2.
Лише для використання в аналізаторах електролітів EasyLyte.

найменування 8 - Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat, або еквівалент (59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем) - 9 компл.

Спеціальні вимоги:

1.
Для діагностичного використання In Vitro,  в аналізаторах  електролітів EasyLyte. 

2. Розчинник-очищувач на кожен день 1 х 90 мл HCl (0,2 N) і NH5F2 (0,05 N) і солі HCl (0,1 N) та солі, 

3.
Порошок очищувач на кожен день 6 пляшок: пепсин (0,50 г), пепсин (0,30 г).

найменування 9 -  Haбіp для контролю якості 10 mL (мл) - норма, 10 mL (мл) - вище норми

або еквівалент, (52868 Множинні електроліти IVD, контрольний матеріал) - 1 компл.

Спеціальні вимоги:

1.
Контрольний матеріал для ведення внутрішньолабораторного контролю якості за двома рівнями при роботі з іонселективного аналізаторами серії EasyLyte. 

2.
Контрольні розчини, що входять в комплект, знаходяться у флаконах об’ємом 10 мл (норма, високий).

лот 7 -  33696500-0 Лабораторні реактиви - Реактиви для швидкої діагностики, діагностики методом імуноферментного аналізу - 26 найменувань:

найменування 1 - Набір ІФА для визначення паратиреоїдного гормону інтактного, або еквівалент  (54279 Інтактний паратиреоїдний гормон IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 80 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрації інтактного ПТГ в сироватці або плазмі людини за допомогою мікропланшетного ферментного імуноаналізу на 96 визначень. 

2.
Набір повинен включати 6 флаконів ліофілізованого референсного матеріалу для ПТГ з рівнями 0, 15, 75, 150, 500 і 1000 пг/мл, кожний об’ємом 1 мл. 

3.
В склад набору повинні входити 2 флакони ліофілізованих референсних контролів, кожний об’ємом 1 мл.

найменування 2 - Набір ІФА для визначення прокальцитоніну, або еквівалент (61534 Прокальцитонін ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) - 24 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрації Прокальцитоніну в сироватці або плазмі людини за допомогою мікропланшетного ферментного імуноаналізу на 96 визначень. 

2.
Принцип методу: імуноферментний послідовний аналіз (тип 10). 

3.
Набір повинен включати 6 флаконів ліофілізованих стандартів з концентраціями PCT 0, 0.5, 1.0, 2.5, 10 і 25 нг/мл. 

4.
В склад набору повинен входити 1 флакон ліофілізованого контролю з концентрацією 3-5 нг/мл, об’ємом 1 мл. 

5.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

6.
Загальний час інкубації не повинен бути більше 45 хв. 

7.
Межа бланка (LoB) повинна бути не гірше, ніж 0.024 нг/мл, а межа виявлення (LoD) – не гірше, ніж 0.05 нг/мл.

найменування 3 - Набір ІФА для прямого визначення загального вітаміну Д, або еквівалент (58942 Числені форми 25-гидроксивитамина D ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 48 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрації 25-OH вітаміну Д в людській сироватці за допомогою ІФА на 96 визначень. 

2.
Набір повинен включати 7 флаконів референсних калібраторів людського сироваткового альбуміну для 25-OH Вітаміну Д, кожний об’ємом 1 мл, та 2 флакони, що містять референтні контролі сироватки людини у встановлених концентраціях. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Чутливість методу повинна становити 1.14 нг/мл.

найменування 4 - Набір ІФА для визначення Тропоніну-I (cTnI), або еквівалент (54009 Тропонін I IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 12 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрації циркулюючого Тропоніну-I в сироватці людини з допомогою мікропланшетного імуноферментного аналізу на 96 визначень. 

2.
Набір повинен включати 6 флаконів референтної сироватки для антигена Тропоніну-I з концентраціями 0, 0.4, 1.25, 2.5, 7.5 і 20 нг/мл. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

найменування 5 - Набір ІФА для визначення вільного тироксину (fT4), або еквівалент (54412 Вільний тироксин IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрації Вільного Тироксину в сироватці крові за допомогою імуноферментного мікропланшетного аналізу на 96 визначень. 

2.
Набір повинен включати 6 флаконів референсних калібраторів на основі сироватки людини для вільного тироксину, кожний об’ємом 1 мл. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Точність тест-системи між аналізами повинна становити від 6.01 до 10.81%. 

5.
Тест-система повинна має чутливість не гірше, ніж 0.162 нг/дл.

найменування 6 - Набір ІФА для визначення тироксину (Т4), або еквівалент (58323 Загальний тироксин (ТТ4) ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрації загального Тироксину в людській сироватці або плазмі на 96 визначень. 

2.
Набір має включати 6 флаконів референсної сироватки з концентраціями Т4 0, 2.0, 5.0, 10.0, 15.0 і 25.0 мкг/дл, кожний об’ємом 1 мл. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Чутливість методу повинна бути не гірше, ніж 3.2 нг/лунку, що еквівалентно зразку, який містить концентрацію 0.128 мкг/дл.

найменування 7 - Набір ІФА для визначення вільного трийодтироніну (fT3), або еквівалент (54416 Вільний трийодтиронін IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрації вільного трийодтироніну в сироватці крові за допомогою імуноферментного мікропланшетного аналізу на 96 визначень. Принцип методу: конкурентний імуноферментний аналіз тип 5. 

2.
Набір має включати 6 флаконів референсної сироватки для вільного трийодтироніну, кожний об’ємом 1 мл. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Метод повинен мати чутливість не гірше, ніж 0.410 пг/мл.

найменування 8 - Набір ІФА для визначення трийодтироніну (Т3), або еквівалент (58332 Загальний трийодтиронін (ТТ3) ІВД, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрації загального Трийодтироніну в людській сироватці або плазмі на 96 визначень. Принцип методу: конкурентний імуноферментний аналіз, тип 5. 

2.
Набір має включати 6 флаконів референсної сироватки з концентраціями Т3 0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0  і 7.5 нг/мл, кожний об’ємом 1 мл. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Чутливість методу повинна бути не гірша, ніж 0.04 нг/мл.

найменування 9 - Набір ІФА для визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази (Anti-TPO), або еквівалент (55203 Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 3 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення аутоантитіл тиреоїдної пероксидази (ТПО) в сироватці або плазмі за допомогою мікропланшетного імуноферментного аналізу на 96 визначень. 

2.
Набір має включати 6 флаконів референтної сироватки для анти-ТПО з концентраціями 0, 25, 50, 100, 250 і 500 МО/мл, що були відкалібровані при використанні 1-ого Міжнародного еталонного препарату, який аналізували відносно Стандарту 66/387 Ради з медичних досліджень (MRC) для антитиреоїдної мікросомії. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Тест-система повинна мати чутливість не гірше, ніж 0.92 МО/мл. 

5.
Інтерференція від ANA, ДНК, тиреоглобуліну (TPO) і ревматоїдних антитіл має бути незначною у системі аналізу.

найменування 10 - Набір ІФА для визначення Фолату, або еквівалент (30378 Набір  реагентів для вимірювання фолатів) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрації фолату в сироватці за допомогою мікропланшетного імуноферментного аналізу на 96 визначень.

2.
Набір має включати 6 флаконів референсної альбумінової сироватки людини з концентраціями Фолату 0, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 і 25.0 нг/мл, що були відкалібровані при використанні високо очищеного препарату N-метилтетрагідрофолату. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Чутливість методу повинна бути не гірше, ніж 0.52 нг/мл.

найменування 11 - Набір ІФА для визначення концентрації вітаміну В 12, або еквівалент (30384 Набір реагентів для вимірювання вітаміну В12) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрації вітаміну В12 в людській сироватці за допомогою ІФА на 96 визначень. 

2.
Набір має включати 6 флаконів референтної сироватки з концентраціями Вітаміну В12 0, 100, 200, 400, 1000  и 2000 пг/мл. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Чутливість методу повинна бути не гірше, ніж 70.13 пг/мл.

найменування 12 - Набір ІФА для визначення С-пептиду, або еквівалент (30336 Набір реагентів для вимірювання С-пептидів) - 6 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення концентрації  циркулюючого С-пептиду у сироватці людини за допомогою мікропланшетного імуноферментного аналізу на 96 визначень. 

2.
Набір має включати 6 флаконів референсного антигена С-пептиду з концентраціями 0, 0.2, 1.0, 2.0, 5.0 і 10.0 нг/мл, що були калібровані за допомогою референсного препарату, який аналізували відповідно до 1-го IRR 84/510 ВОЗ. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Чутливість методу повинна склала 0.020 нг/мл.

найменування 13 - Набір ІФА для визначення інсуліну, або еквівалент (54238 Інсулін IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 4 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення рівнів інсуліну в сироватці людини за допомогою мікропланшетного імуноферментного аналізу на 96 визначень. 

2.
Набір має включати 6 флаконів референсів для антигена Інсуліну з концентраціями 0, 5, 25, 50, 100 і 300 мкМО/мл, що були відкалібровані з використанням референсного препарату, який аналізували відповідно до 1-го IRP 66/304 ВООЗ. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Чутливість аналізу повинна становити 0.182 мкМО/мл.

найменування 14 - Набір ІФА для визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-Tg), або еквівалент (55196 Тиреоглобулін антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 2 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення аутоантитіл Тиреоглобуліну (Tg) у сироватці або плазмі крові за допомогою мікропланшетного імуноферментного аналізу на 96 визначень. 

2.
Набір має включати 6 флаконів референсної сироватки з концентраціями Anti-Tg 0, 50, 125, 500, 1000 і 2000 МО/мл, що були відкалібровані при використанні 1-ого Міжнародного еталонного препарату, який аналізували відносно Стандарту А 65/93 Ради з медичних досліджень (MRC) для визначення активності анти-тиреоглобуліну. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Чутливість тест-системи має бути не гірше, ніж 1.94 МО/мл. 

5.
Інтерференція від ANA, ДНК, пероксидази щитовидної залози (TPO) і ревматоїдних антитіл повинна бути  незначною у системі аналізу.

найменування 15 - Набір ІФА для визначення концентрації тиреотропного гормону (Rapid TSH), або еквівалент  (54383 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 40 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного визначення Тиреотропного гормону (ТТГ) у сироватці крові за допомогою імуноферментного мікропланшетного аналізу на 96 визначень. 

2.
Набір має включати 6 флаконів референсного матеріалу для антигена TSH з концентраціями 0, 0.5, 2.5, 10.0, 30 і 100 мкМО/мл, які калібрували за допомогою референсного препарату, який аналізували відповідно до 2-го IRP 80/558 ВООЗ. 

3.
Відкриті реагенти повинні залишатись стабільними протягом  60 днів при зберіганні від 2 до 8 °С. 

4.
Чутливість тест-системи при 30-хвилинній інкубації повинна становити 0.10 мкМО/мл.

найменування 16 - Набір реагентів Лептин ELISA, або еквівалент (54248 Лептин IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 6 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного вимірювання лептину в сироватці людини або літій-гепариновій плазмі на 96 визначень. 

2.
Набір має включати 6 флаконів стандартів, по 0.5 мл кожен, ліофілізовані з концентраціями 0, 2, 5, 25, 50, 100 нг/мл, відкалібровані за  Міжнародним стандартом ВООЗ лептин, людським; код NIBSC 97/594. 

2.
В склад набору повинні входити  високий та низький контролі, по 0.5 мл кожен, ліофілізовані. 

3.
Діапазон аналізу повинен становити від 0.7 нг/мл до 100 нг/мл. 

4.
Аналітична чутливість має бути не гірше, ніж 0,7 нг/мл. 

5.
Гемоглобін (до 4 мг/мл), білірубін (до 0,5 мг/мл) і тригліцериди (до 30 мг/мл) не мають впливати на результати аналізу.

найменування 17 - Набір реагентів ПСА загальний ELISA, або еквівалент (54664 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 8 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для кількісного вимірювання загальної концентрації простат-специфічного антигену (t-PSA) у сироватці або плазмі (EDTA, літій-гепарин або цитратна плазма) на 96 визначень. 

2.
Набір має включати 5 флаконів стандартів, по 0.5 мл кожен, готових до використання з концентраціями 1.56, 3.12, 6.25, 12.5, 25.0 нг/мл. 

3.
В склад набору повинні входити  високий та низький контролі, по 0.5 мл кожен, готові до використання. 

4.
Діапазон аналізу повинен становити від 0.2 нг/мл до 25.0 нг/мл. 

5.
Аналітичну чутливість має становили 0,054 нг/мл, межа бланку (LoB) - 0.045 нг/мл. межа виявлення (LoD) - 0.216 нг/мл, межа кількісної оцінки (LoQ) - 1.172 нг/мл. 

6.
Гемоглобін (до 0,1 мг/мл), білірубін (до 0,2 мг/мл) та тригліцериди (до 15мг/мл) не повинні впливати на результати аналізу.

найменування 18 - Цитомегаловірус, IgG, або еквівалент (49712 Cytomegalovirus (CMV) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 24 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для якісного та кількісного визначення антитіл класу IgG до Цитомегаловірусу (ЦМВ) в сироватці та плазмі людини (літій-гепаринова або цитратна плазма) на 96 визначень. 

2.
Набір має включати 3 флакони стандартів, готових до використання з концентраціями 10, 40, 80 ДО/мл. 

3.
В склад набору повинні входити  позитивний та негативний контролі, готові до використання. Діапазон аналізу має становити від 1.18 до 80 ДО/мл. 

4.
Аналітична чутливість повинна бути не гірша, ніж 1.18 ДО/мл.

найменування 19 - Набір реагентів вірус Varicella Zoster lgG ELISA, або еквівалент (49621 Вірус вітряної віспи (VZV) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 24 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу вітряної віспи (Varicella zoster) у сироватці або плазмі людини на 96 визначень. 

2.
Діапазон аналізу повинен становити від 0,74 до 60 DU/мл. 

3.
Аналітична чутливість має бути не гірше, ніж 0,74 DU/мл.

найменування 20 - Набір реагентів вірус Епштейна-Барра IgG ELISA, або еквівалент (49657 Вірус Epstein-Barr (EBV) VCA імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 24 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу Епштейн-Барра в сироватці та плазмі людини на 96 визначень. 

2.
Діапазон аналізу повинен становити 0.21-60 DU/мл. 

3.
Аналітична чутливість має бути не гірше, ніж 0,21 DU/мл.                          

найменування 21 -  Набір реагентів вірусу Епштейна-Барра ядерний антиген IgG ELISA, або еквівалент (49677 Вірус Epstein-Barr ядерний антиген (EBNA) імуноглобулін G (IgG) антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 24 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до ядерного антигену 1-го типу вірусу Епштейна-Барр (EBV-EBNA-1) в сироватці або плазмі людини на 96 визначень. 

2.
Діапазон аналізу повинен знаходиться між 0.62 - 60 DU/мл. 

3.
Аналітична чутливість має бути не гірше, ніж 0.62 DU/мл.

найменування 22 - Набір реагентів вірусу простого герпесу 1+2 типу IgG ELISA, або еквівалент (49541 Вірус простого герпесу 1 і 2 (HSV1 і 2) імуноглобулін G (IgG) антитіла ІVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 24 набори.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до Вірусу простого герпесу типу 1+2 в сироватці та плазмі людини на 96 визначень. 

2.
 Діапазон аналізу повинен становити 0.35 - 60 DU/мл. 

3.
Аналітична чутливість має бути не гірше, ніж 0.35 DU/мл.

найменування 23 - Набір для визначення HBs антигену, перша версія ULTRA, або еквівалент (48319 - Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 50 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для  одноетапного визначення поверхневого антигену гепатиту В або HBsAg у плазмі та сироватці людини, на 96 визначень. 

2.
В склад набору повинні входити: мікропланшет, покритий анти-HBsAg, аффінно очищеними мишачими моноклональними антитілами, специфічними для детермінант “а”, “у” та “d”, негативний та позитивний контроль, ліофілізований калібратор, концентрат буферу для промивання, ферментний кон’югат та розчинник для кон’югату, субстрат, сірчана кислота, ущільнювальна фольга для планшета, інструкція.

3.
Дослідження, проведені на відкритому наборі, не повинно виявляти жодної відповідної втрати активності до 6 повторних використань та до 6 місяців.

4.
Аналітична чутливість повинна бути краща, ніж 0,1 ВООЗ МО/мл HBsAg.

найменування 24 - Набір для визначення антитіл до HCV, або еквівалент (48365 - Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 50 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Набір повинен бути придатним для визначення антитіл до вірусного гепатиту С у плазмі та сироватці людини, на 96 визначень. 

2.
В склад набору повинні входити: мікропланшет, покритий ядерним пептидом, рекомбінантними пептидами NS3, NS4 та NS5, позитивний та негативний контроль, ліофілізований калібратор, концентрат буферу для промивання, ферментний кон’югат, субстрат, розчинник для аналізу, сірчана кислота, розчинник для зразків, що змінює колір від оливково-зеленого до темно-синювато-зеленого за наявності зразка, ущільнювальна фольга для планшета, інструкція.

3.
Дослідження, проведені на відкритому наборі, не повинно виявляти жодної відповідної втрати активності до 6 повторних використань та до 6 місяців. 

4.
Набір повинен бути придатним як для ручної постановки,  так і для автоматизованого проведення.

5.
Оцінка продуктивності повинна була проведена у тестуванні, проведеному на більш ніж 5000 зразків.

6.
Діагностична чутливість набору повинна становити 100%.

найменування 25 - Контроль мультиліганд - Три рівні, або еквівалент (54018 - Множинні людські гормони IVD, контрольний матеріал) - 28 наборів.

Спеціальні вимоги:

1.
Контролі призначені для використання в якості досліджуваного матеріалу контролю якості для контролю відповідності виконання лабораторних процедур тестування АФП, РEA, кортизолу, C-пептиду, DHEA, DHEA-S, дигоксину, Eстрадіолу (E2), вільного естріолу (uE3), феритину, ФСГ, Фолатів, ХГЛ, гормону росту, IgE, Інсуліну, ЛГ, пролактину, прогестерону, 17-OH-прогестерону, SHBG, T3, вільного T3, T3U, T4, вільного T4, тестостерону, вільного тестостерону, ТТГ, вітаміну D, вітаміну B12. 

2.
Цей продукт повинен бути ліофілізованим контролем на основі сироватки людини, стабілізований консервантами із можливістю використовуватися з усіма методами ІФА та ІХЛА. 

3.
Контроль має бути упакований з 6 флаконів по 3.0 мл. 

4.
Цей продукт повинен зберігати стабільність до моменту закінчення терміну його зберігання при 2-8 °С.

найменування 26 - Контроль Анти-ТГ / Анти-TПO, або еквівалент (55206 - Тиреопероксидаза антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD, контрольний матеріал) - 6 наборів. 

Спеціальні вимоги:

1.
Контролі Анти-ТГ та Анти-TПO повинні бути призначені для діагностичного in vitro використання як аналізований матеріал контролю якості для моніторингу узгодженості виконання процедури визначення анти-тиреоглобуліну та анти-тиреоїдної пероксидази. 

2.
Продукт має являти собою контрольну рідину на основі сироватки людини, стабілізовану консервантами і може використовуватися з усіма методами ELISA, RIA та CLIA. 

3.
Контроль повинен складається з 6 флаконів по 1,0 мл (3 флакони кожного рівня). 

4.
Цей продукт повинен зберігати стабільність не менше 5 років до моменту закінчення терміну його зберігання при 2-8 °С.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу або лист-роз’яснення щодо його відсутності.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів українською мовою.

3. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 60% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією. 

6. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

7. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

	№ лоту/

з/п
	Найменування предмету закупівлі/товару
	Торгівельна назва товару
	Виробник, країна
	Одиниця виміру
	Кількість,

од.

	
	
	
	
	
	


	(посада особи, що підписує форму)                                                                   

(підпис)
	( П.І.Б.)

М. П.*                                      


* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.
** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

18 274 107,50 грн (Вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі сто сім гривень 50 копійок), з ПДВ, зокрема:
лот 1 - 5 672 451,92 грн (П'ять мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят одна гривня 92 копійки), з ПДВ.;

лот 2 - 1 847 409,00 грн (Один мільйон вісімсот сорок сім тисяч чотириста дев'ять гривень 00 копійок), з ПДВ.;

лот 3 - 4 900 049,00 грн (Чотири мільйона дев'ятсот тисяч сорок дев'ять гривень 00 копійок), з ПДВ.;

лот 4 - 1 879 119,30 грн (Один мільйон вісімсот сімдесят дев'ять тисяч сто дев'ятнадцять гривень 30 копійок), з ПДВ.;

лот 5 - 265 757,28 грн (Двісті шістдесят п'ять тисяч сімсот п'ятдесят сім гривень 28 копійок), з ПДВ.;

лот 6 - 293 608,00 грн (Двісті дев'яносто три тисячі шістсот вісім гривень 00 копійок), з ПДВ.;

лот 7 - 3 415 713,00 грн (Три мільйони чотириста п'ятнадцять тисяч сімсот тринадцять гривень 00 копійок), з ПДВ.
